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teultiselr tlek vronloxny 
typ V-640 

Opts techniczny 1 lnstr.obst 



OT-075 

QT-075A 



Prze znaczenic przyr z edti 

Iranzys torovy raultiaetr elsktronlozny typ V-640 /rya. 1/ Jeat 
uniaersalny* wlel ozakresovya przyrzqdsa, uaoillvia on szybkle po 
alary napl$d stalych 1 ziaiennyeh, prqdd* statych 1 zulennych, 
pozioau * decybelaeh /Q <JB • i nW na 60G& /, rezystancji 1 przy 
uiyciu dodatkozej eondy - teaperatury. Przyrx^d akonstruoaany 
jest caikoulcie z wykorzys tanleu krzeaovych eleaentdv pdtprzf- 
nodnikouych , 

uzi$kl zastorovanlu «e *zaacnlaozu **Jficio*y» «yn« trycznego 
tranzy stora poloaego oraz silnego ujeanego sprz^&enla zarotnego 
przyrzqd odznacza sl$ bardzo du ±4 resystaocj^ *ej£cio*Et 1 zysokti 
stabllnoeciq pracy. 

dezystanc Ja zejdcioia przyrx^du zynosl 100 U$ ozulodd podezas 
poralaru napl?(5 statych 1 zulennych vynosi 1,5 aV/ wario^d kod- 
cosa podzakresu/, a podezas pooiaru - 0,15 ^u, maksymalny oie- 
rzony prqd przy poniocy zeun;trzn«go bocznlka wynosl 150 A, 

Uchyb podsta^owy przyrzqdu nle przekraeza 1,5 %, 

Skala Biernlka - diugosd ok, 150 Bra - na dwle Unlove podzlatkl 
do pomlaru napl^d 1 pr^ddu o koucovych dziaiach 15 1 5* Te sane 
sitaie b 4 *>korzy aiyzane podezas pooiaru* \erap«ratur> • ^kale te 
Dznaczone 11 te rami * , ra.cz,, n.cz, °C, Nad tyal skalaal 
ualeszczono podzlatke « kolorze zielonyra do poulard* rezyatanojl, 
1 z c J znajduje si$ podzlatka * kolorze czervonya - 20 dB , 

0 * « • + Q dB . 

Ponadto na skali Jest dodatkoia podzlatka z zsreu posrodku, 
uraotl luaj^ca *> korzye tanie misrnlka Jako mskaznika zera podezas 
pDiaiaru napied i prqdd* statych. 

Podezas pooiaru rezystancjl na zakresle z 10ft /2ft ...10000 / 

napl$cle na elemencie mlerzonya nle przekraeza 24 bV, a boo 
sjdzielana - l,5/r.< dzl^kl teau aozna dokonymad poulard* rezys- 
taneji * zoontowonych uktadach bez obavy bocznikuj^eego *piy*u 
eleaentd* pd iprze*odniko«ych , r 
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j^ultlaatr El ektronlozoy 
typ V-640 

Ople techniczny i lnatr .obslug: 



0T-OT5 

0T-O75A 



Uultlmatr Jest *a all any a baterll uaieszozpnych weunqtrz przy- 
rz^du, zapeania j^cych prac$ przyrz^du przez ok. 1000 godz. 
i przypadku zastcsoaanla baterll rt^cipvych /pobdr prqdu nit 
pr^ekracza 4 hla/ 

Dpdatkove wyposalenie uaclllaia wykorxyatani e przyrz^du do pool* 
ru *>sokicb aapi^d stalycb do 50 kV 1 zolennyeh do 30 kv, 
pr^doa stall c L 1 zaianuycti do 15UA, napled zaaannycii b.z.cz. 
do 1000 MHz, bezodblclo*e dpl^czenle sondy do torn koncentryczn* 
go i *art&6ci si, dz> szczy lowych napi^d zclannych do 900 V 1 
te«-pe ra tur> od - 150°C do + 500°C Jak rdsniel iuxo211vla zaslla- 
me prz>rz<%du z zasilacza sleciomego 220/110V ♦ 15 r &, 50/400HZ 
+ 105i. 

llul time tr El ektrpniczny typ V-6 40 znajduje zastosoaauie a po- 
claracfc labora tor) jnj cfc 1 pr 2 e*> £io»jcu, Jako prz>rz 4 d przenofc- 
n> i aiacjonarti). Je o uktad elektryczny oraz konatiukcja 
D€ cbaniozna zape~niaj 4 isysok^ nie 2 a»odnosd pracy 1 odpornotfd 
na wply^iy median iczne 1 klima t> czne . 



2akr esj po^iarDBt 

Ponlar napi^d ztalych 1 zzlennjrh: 



Poplar nap ifc6 zziennych przy 
uzyciu cood *.cz. typ V40.25 

Skal- d_: 
podzanxesy : 

dzialki a kali 

Ponlar prqbda stalych 1 zralennych 
Ponlar rezystancj i : 

Bak8)iBaloa aierona rez^stancja 



i .5/5/15/50/ 150/501 nsV 
1 . 5/5/15 /50/150/C uG/ 1500V 
/aartoacl koacowe zakrasdw/ 

od IV, do 15 V 
a podzakresacta: 1.5/5/15V 

-6C/-5Q/-40/ -30/ -2G/-10 
+ iU/fe0/+30/-f 4O/+5O/+60 

- 2 U * . .0 ... + G 
0 dfi * 0,775 V/laV, 600 / 

15 OnA / 1 . 5nA / 1 5 GjnA/i .5A 
/martpac koucowe ze^res<Sm/ 

100ft # lOkft ' 1 L# 100 MSI 
/fcrouek skoli miernika/ 
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kultlnetr Elektronlczny 

typ V-640 

Opla techn.i Instrukcja obel. 



0T-075A 

07-075 



tkladnoad ponlaru 



Poalar naplfd 1 pr%dd» staiycb 
Poalar napi^d 1 pr znleonych; 
ora a dodatkovo - na zakresle i ,6aV 
s zakresle atolllvo^ol 
30 Hz • . • 10 kHn : 
eras i0H*.».30Hz l lOkH*. . ,20kHz 

- na zakreaach 0,15 /u 1 1,5 yAi 
« zakresle cz{ stotllmo^cl 

30 Hz ... 1000 Hz : 
oraz 10 Bz ... 30 Hz 

- na pozostatych zakresach: 

« zakresle cztstot llwoscl 

30 Hz • . « 20 kHz : 
oraz 10 ka ... 30 U» t 



Poalar tup it <5 salcn&yoh przy utyoiu 
zondy z.oz* typ V-4Q.25: 

* takraala ozt sto tlivodcl : 

10 kHz . 300 kHz 
« zakresle ozt stotliaokci : 

1kHz. ..lOkllz 30011Hz . . . 7 OOilHz 
v zakresle oHstot liwotci : 

700 kHz ... 1000 kHz 



£1,6 % aartodol zakre su 
£1,5 % varlodcl sakrazu 



+ i,5i zartofrcl mlerzonej 
♦3% aartoscl mierzonej 



±1,5% wartobci alerzcne 
♦ 3 % aartoici Biarzont 



£l,5> wartoscl nuerzonej 
£3* aartcbcl oiieizonej 

Typowe przebiegi cbaraktc 
rystyk czt sto tl iwo* cio 
wycb pptiano na r>s. 3. 

Jak dla napi?c sialych 
oraz dodatkowo: 

± 5 % war tot cl alerzonej 

♦ 1 dB 

£ 3 dB 

Typowe pizcbie^.1 charakle 
rystykl a to il i«Ot el 0»O 
aoncy w.ez.podant- na rys. 

5 ark. 27 



( 5) BWAGA: Przy utyclu aondy w.cz. typ V-40.25 latnieje BDlllaotd 

potslaru naplfd v.oz. od ok, 10 bV. Pomiary w zakresle 
od 10 bV do 1 V naletv traktoaad jako prle nt acy.lse. 

Dla nlatwlenla odczytu mierzonego pozlomu napitcid 
■» tya zakresle na ark. 41 niolejszego Opi~iu zameszczon 
odposlidale aoMOgr&ay korekcjjae. 



Poalar rezystnacjl: 
Skalu la; 



±5% dittos cl luku podzlalk 
Jak dla zaisnnyoh 
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Mnltlmelr hlektronlczny 
typ V-»6 40 

Opl 8 techn.i ins tr . obsiugi 



0T-Q75A 

OT-075 



Iapedanc.la *e.1sclo»a 



Pomlar napl^d stalych 
Ptaiar napi$<5 zoUnnycb 
na zakresacb 1,5 bV do 150 aV 
500 mV do 1500 V 

Poaiar napl{<5 zmlennjtcb przy uiyclu 
sondy m.cz. typ V-40.25 
/slarzooa przy t • 1 MHz 1 U»i,CV/ 



Noaiaalna wartotd spadku napi»,cia 
na opornoscl m«»n^trznej podczas 
pouiaru prqdd* aiaiyck 1 zmien- 
nyeb 



100 k£l 

10 kft // ok, 60 pi 
100 k ft // ok. 20 pF 

300 k SL // 2,3 pP 

lypo«fc prz<lie£i re 4. tan 
cji 1 poje&.not-ci ejicio* j 
sont-j ft.cz. potions n.i ms. 

6 ark. 26 



5 1 50 bV zaieznle ou 
zakresu potnia ronego . 



Napiccift na zaftlakacb vejsclpvycb 
omooierza podczas ponlaru rezya- 
tancjl 

na zakresle xlO /ZQ ... 10000$/ : 
na pozostatycb zakresacb: 

Dane &£<$lne 
Skala aiernika: 



24 ®V 
1,2 V 



Wyblsranle zakresd* 1 rpdzaju 
praoy: 



Dlugoi 6 : ok . 13 0 cj; 

Liniov.a J la potuiarow l p ra- 
tios stalych 1 ZiC lenn ch 
z koucowyutl dzlalka^i 5 i 15 
axala do po-iaru rez, s tancj l 
« kolorze zielon^a. 

Skala dec>bell a kolorze 
czerv.on>a , 

Skala z ze rem posrodku 
"skaznlk pozionu napl^cla 
baterll zasllaj^cej 

25-clo poioieniouy obrotow> 
prze Iqcznik zakresow 

7-alo klafciszowj prze f^cznl* 
rodzoju pracy. 









Uultiaetr £ le kt ro niozny 


OT - 075A 


Typ V-C40 


OT - 075 


Opla Tecbn.l lnstr.obstugl 





Stabiln&bd sera: 



PrQd nej^cloMv 
Sziuay ftlasne: 

Odporaofc^ aa przeolttZsnia : 



krd tkotrwale : 



Moillzotc zmlaay polaryzacji 
pooozas pomlaidz napi«d 
1 prqdda statych ora* rezyatan- 
ojl 

Dry ft zara ^40 p.V/8 godz. 

« stalftj tcupsra tuize oraz 
15 /iV/C z caty* sakresle tempe- 
ratur pracy. 

^2,10" i0 A 

<.3# juV przy rezystancjl 
irodfa 100 k5 lub nnlejszej 

nszystkle elecenty uktadu z& 
zyjqtklen sondy z.ezi i booz- 
nlka ztzne trznego a^ odporne da 
vlelokrotne prze ciQienla : 

/ ^1 aek. / 1700 V na zszystkich 
zakresach napl$<5 stalych 
1 zmiennych 



ol<tglet 



Zakres tempera tur otoczenia: 



Zasllanle ; 



Zr<5dl4 napl^cla pomlarozego 
oaoralarza: 



170 V aa zakresaob 1,5 mV 
do 150 aV 

1700 V na pozostatyob 
zakresach 



0 ... 4 50°C 

/noalnalna dokiadaofcd » zakresie 
tempera tury 45°c ... ♦ 40°C/ 



/Typone zaletnotcl zskazan 
przyrz^du od temperatary otocze-* 
nla przedstaziono na rye, 4/. 

12 ... 18 V napl$cle state 
pobdr prqdu ok, 4 mA 
12 szt, baterll olkalloano braun- 
sztynozyct lub oyako*o-z§glozych 
o wymlarach 0 15 x 60 aa/ zym, 
*a-a"/ 

"Typ Lk-G lab R-5/ 



ok, 1,2 v 1 szt. bdteria 
rt§clo*a o zymlaraob 1 typu 
Jak zyiej 



, Wykonal 
SprswdziJ 

• mdj * 
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juultineir i.1 e*.t ronlczay 


QT-075A 


typ V-640 


OT-075 


Opls tectkO.l inatrukcja obet. 





llakaymalne dopuszczalne napi^cie 
ponl^day "zimnym" zaclskiem po- 
BlaroayB i zleol^ 

VTy*lary 

Ci$Zar 

Wyjppsaienle standardowe 



1000 V 

184 x 164 x 90 bib 
ne tto ok , 2 kQ 



frzyrzqd Jesv dostarczany » obuuo*ie z tmorzywa aztuozne&o 
■ kolorze br^zo^ym * raz z zasobnikiem na baterle 1 naat^puj^cya 
aypoaaienlen podatavoaym: 

• Futerai 

• Sonda ft.cz, typ V-40.25 

• Konceatryczny przewdd poniarozy dtt ok. i t 5 a z dwoaa atykaal 
bananoaynl a kolorz* czeraonya 1 ozarnyn z JadneJ strony 

1 atyklea 8NC 2 drugltj 

• Przeaod uzlemlajqcy 

- 2 szt. lzoloaaaych klipadv 

- Instrukcja obsiugi 

- karta gaarancyjna 

Typosataole dodatkoae; 

Sooda aysokonaplec lo\>a V-40.23. 

Podziai aapl$cla: 1000 : 1 

Zakreay poaiaroae przyrz^du 

2 son d^ a.n. t 1,5 kV, 5 kV, 15 kV, 50kV 

peinego a ychyleula akall 



Uaksymalna zario^d napl^cla 
statego lub cartofcd szczytoaa 
ooplQcla zalaanego na aej£clu 
aondy 

Dokladnoad podzlaiu napi^d 
slaiycii 1 ZMXsauyoti l zokresla 
cz$ stotl iaoecl 40 Hz ... 

60 Hz 

kezyataaoja aejioloaa: 



60 kV 

♦ 5 % aartoaol Bltrzonaj 
1000 Uft 



w<r konst 
Sprawdzi) 
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Uultlastr Elekt roptezny 


OT-075A 


typ \-C40 


01-075 


Oplt technlczpy 1 inatr.obai. 





roar typ - V-40.31 



stnndard ztqczy 
WFS 

Dzlelnlk polemDoSclOiy typo V-40.30 

Podzia* napl^cis 

Zakresy pauiaroae z dzlalnlklen 
i Z SDOd* TWCZ. 

Uak.6) malna «arto*>c oapl^cia pa 
nejtoCiu uzieiuika 



sax. 1,2 a zakresl* do 

1000 MHz 



100 : l 

150 V i 500 V /aartodol 

koricoae zakresda/ 



aejtoCiu uzieiutka 500 V aariotoi szozytovftj 

Szczegdloae par a me try po- 
dano « oddzlaloej karcl* 
ka talogoaej 

So pda dp pomlcru aartodol niedzyszczy loaa J typu V-40,2 



Zakresy nierzonycb papi^d; 5/15/50/150/500/1500V 

/aarto^ol koocoaa zakr ta6\ 

P a a g. a 

■aksyaalaa aartosd Biqdxy 
szozytoaa nlerzontgo na- 
pl$cia nle poaiuna przt- 
kraezad 1000 V, 

Szozsgdloae paraa«try 
techniczat podano a t>ddzi< 
nsj karclc katalogoatj. 



BoczqIk d 



oailaru 



dda atalycfa 1 znleonycb typu V-40.3 



/prod, INCQ-PyskonlocA 

Zakresy poaiaroae z booznlkles: 5/15/50/150A 

U W A 0 A; 



Ha zakrtale 150 A czas 
poalara nle poalolan 
przekraczad 30 a«k. 



Doktadnoad poniaru pr%d<$» staiyob 
1 zciennych « zakresie cz^stotll- 
•*o&ci 30 ti z...« i kaz : 

^/poruotoC ooczalka 



X 1,5* aartosdl zakresa 
l mSt x 0*5 * 



Soada dp poalaru tempera tury typ V-40.3i 



^akres mlerzonych tempera tury 



-150 U C ... 4*500 o C 



Mil ATION1X 



' azi 



Aik. 8 



A-Uf 








Multi me tr ulektroaioauy typ V6 


10 


0T-OT5A 


Opls taehnlczay 1 lastrukoja 
obslugl 




OT-OT5 



podxakreay; 



O ... -150°C, o...-«o # c 
0 ... tS0°C , 0. . 150° C 



Dokladuolrf poaiara: 

- dla teapsratur po»y*ej 0°C 

- dla teaperator ponitej 0°C 



0 • « ♦♦500°C 



^2° ±1,5% aarloaci kodcoos 
zakreau 

Jak aytsj po u*zgl§dnienlu 
label! popramak dostarcaa- 
ne j IqczqIs z sondt*. 

Szczegdlome paraoetry lech 
aiczne sondy podano a od- 
dzlelnej karcle katalogoaej 



220/iiOV i 15 S 

50 ... 400 Hz *10% 
5 VA 



Zasilacz sleclo»y typ V-40.28 

Naplfcle zasilanta: 220/iiOV £ 15 % 

50 ... 400 Hz *10% 

Pobdr aocy: 5 VA 

Opls uktadu el cktryczncgp 

Schema t blokomy nultlaelru elsktronlo znego typ V-640 jest przed 
stawiony na rys* 2. ha rye. l<t poka^ano »idok wu<s trana prs&yrzttau 
/po zdj^clu obudomy/ oraz rozmle szcze ole neaae trzuych elementd* 
regulaoyjnych. 

Sy^nal alarzony Jeat doprowadzony do. aej£cla mzmacnlacza praea 
sejsciowy dzlelnik napl^cla, uklad do pomieru rezystaaoji, lub 
uklad do pomlaru pradu /boczaikl pr$do»e/* 

Sposdb doprosadze nla sygnatu do szmaculaeza jeat aaleiay od 
poioienla obrotouego przelqcznlka zakresd*. 

Poialar naple<5 stalych 1 ztalennyoh j do 20 kHz/ 

Dzlelnik aejEClouy zbudowany z rezystord* Eg - i H 37 , 
wprowadza tlumlenle 0 - 40 - 80 db 1 na xejbele azmacolacza 
pod^»ane jest napl?cle od 0 do 150 aV. 

Rezystancja wejscioaa dzlelnlka wyaosl 100 Mft ♦ 1 %• 

Pojeomodol kompensu Jqce /C^ do C^/ zapewnlajq plaska charakterys- 



M E R ATION1K 



j ^prawdzil 
5 Z .. prd' 






i.uitimetr Slektrcmrznj* ty.j 7*C . 




c/pifi teebnaesry i inrtnikcja obsinji 


1 

0 

1 

O 

-J 

• 



zyl uzieinika v, a&kresit? cz^stotliAOtci uc. 2C Dir. 2a poro :•':»- 
aeneatordw dostro^czycb C 9 i /rye. 12 / zolL^z ^est syeuciacja 
dzieinika prsy ew, wyiaianie rezystc, jw, Ue;:yi poa/iak.* ._:3e~nikn 
przy poniarze napi^d ctarycb i za *rrjycr. /* ca/ryn s&Kretie/ m s . 
przekracza + 1 £, 

Przy pocnarze napi^c Btaiyct aoiliwa j e? t siilana po'-aryzncji zz ?:> 
nika za 00:0003 klawlszy osnaazanyc;. V i *- n . 

pcmiar re rye tone r' i | 

Poxiar r«zyszancji dokonyvTany ^st w uklaiz,; 3 szcre^c^yn, 4 

2 Ja zakresie z 1 0 S wyjccrzysru^e si$ rezystory nator-lajt 

na pozoztaiycb zakresacb rezyrtcry d.,*jinil-:a v.ejit' o«egc 
oraz a-« 2 R~g. Rapiecie poniarere wyokiwane jest z baxerii 
rt^ciowej tcaieszczoncj nevmqtr 2 przyrza /B- 2 , r*/:. , 12 aiu:* 3* 1 

iiapi^cie na zaciskacb poniiaroTy^b nie prsekreaza 2s r.T pc .zl; 
pomlardw na zakresie x lOfi 1 1,2 7 na pesos v.iycb zl zTkBi.i-'\ s 
2 aksymalny pobdr pr^du z tej bateril me jrzskraesa 0,6 , »; 

poiaoc\ klawlszy * + * 1 " - • 1 st nie 2 ® xcozi^ircau zc-.arc pciarytacji 
napi^cia por.3aro.yego. 

Pogjar orado w staiych 1 zr-ienr/rch 

PoraicLra pr^du ackonaj e ei$ izetcds posiaru epacL.a nari^cta na vyj>c jc— 
etabilnycb rezystoracb y/zorccifyck, stanott'iq.cycr. boczni/:i prarorp 
/Hj ♦ R^/. Tzjrtosci rezystorow, boczndkiiv pr eq zzu uutran a f 
ie spadkl napi$d na cakresach 0 , 15/13 50 d*A, st. je^i-aac v 

i wynosz^ 5 z;7, natomiasi na zakresacn 1.5/1 15^/1 ,5A-?2 s7. 

Podobnie jak przy poriarazd napi$c sxalycr xak i pc _csas 70 aic.ru 
pr^du staie^o ietnieje tacilisroec sol any polaiyzacji Eueriilw. 

^saacniacz i prn8tyomlka nr. l^cia zxiesne.TQ na atake 
Jako rsioacniacsa napi^cia cierzoncgo ., pnyra^cuiic; zazzodo^an- 
bybry^ojy wznacniacz opera cyj^y typ I3LI 70G5R ^yiconyffacy vr tecriuc 4 
cienko:/arct - :o.»*c;« ) 

tlc>al ekaktryosry wzjiacniacra /rys. ih ark, 3^^/ trzj ' 

stopme ayzistryezne i jeden stopien wzdacnia jacy eprz^done bez- | 



{ 2JLDNOCZONE ZAKL *.DY ElLE:.TPO\yC7\E? ss Ml a T 1 (■ v ? l 
I \?ARATLT?Y POtflA&OWiJ *51£* .2 i.OVJ. , 

} 1 a i. 40 A a - 



1 




Elc-xromc zry typ V-l40 
Oj_ 2 xer mcnry i irztrur c v a oi»s£«gi 



4>7 07.50 
0*-075 



poe e G.m o* 



- ^erv st) otcp -e jeax su.u.o?.ni7 na synetrycsnym, poGwdJnym tran- 
z/storze pc-o^rx. /*„/* 0 taraso aiaiym napi^citil niezrownowaienia. 
Ir _ frv* pier *sz~ sx^pma jest ko_penscwany w ca£ym za- 

*■ resit -emterztnr pracy przyrz^u. Do korpersaoji pr^du we jsoio- 
Aejo srumy -u rid z dio^ D, 1 potency one trem fi 2 8* 
jz^ii ti — enu roiWiLjZ&zuL jest mozliwa realizac ja bardzo duiej 
rez; stareji wejtciowej prey maiym rapifcciu niezrowrowazema. 
^e_,stoiy 1 , 1 wi^ezone w szereg z oranuc^ tranzystora wej4- 

cio\ eyo 3tar.owi^ sabespieczerae napi^ciowe* 

loxen-^emexr R^_ w uren^n 9 to pm a we jsenowego sluzy do symetry- 
zacji u/hu-, /.cniecene j przy zmianach temperatury otoczenia* 

lotenc.jO— eti ter jest wyprowaazony na piyt$ czoiow^ przyrz^du 

* 

1 ciraczon) znatfiex^ ZERO Ve. 

u£im wzmacmacza otj^ty je3t p^tl^ Ujemnego sprz^zenia 
r an ..^ayc f ictcrego v.artosc enema si$ w zaiezno^ci oat zakresu 
m ? rzcreyo n pixels. Fealizovane jest to za pococ$ dzielnika na~ 
pi^cie sprri>zenia zwrotnego ziotcregc z rezystordw R b g f ^73* 
Dae-m' ter je 3t scv.=l. y cz^stotliwoceio so za ponoc^ pojea- 

ro-ci C 4 £-r - ^konaensatorj znnenne C f i C siui^ do kem- 

j_ j ^ ct lC 

pensac * dzielnuia przy wymame elebent6w/ » Przy romarze rezys— 
tancji ^rocmeme jest reya-G -ane piynme potenejo- etrer R,^ 
wy prowaazorym ra p~/te czorowc, 1 ozmwzor.'u r a^ien "ZERO R". 
im^r- snst s:v?ama speeja-nego ukiaau pr*.etwomiica napi^cia 
2zn.e-.re50 r - «tz2:e, doi t czcnejo ao */„fecia wznacniaoza, uzyekano 
pern^ liniowrtc S-'rii przyrz au d^a poriarr napigd 1 pr^ujw sznien- 
ryar na2c„ txiworci. ^rsetworn-a ten srlsiaa st^ z pro stow- 

m a ixG-c e^c ,1^., 2 C / 1 wszacniaoza na tranzystorach 



x r 



nl' ozoz cr t v> p v til u^emneyo sprz^zema zwrot- 

negOi c faezrue s . neememen wznacnidza da„e w^cok^ 

uCi.-u-n-.. « -C c- c. x rsetw-r-naia* 

"" T* ^ j 

IK. \GCjCG<1 1 1 Hv fiti>MCZNEJ j 
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Do easilania ukladu wzanacniacza 1 przetwomika vrykojrzystanyoh 
Jest 12 szt. baterli o napi^ciu 1 f 1,5 V* 

Pobdr pr^du przy pelnym wysterow&niu nlernika wynoai ok, 4 j&A# 

. 

5. Pole k 0 n 9 trukc.il neohamczne j 
Lultimetr Elektroniczny typ V -640 vrykonywany Jest w obudc-iie 
2 tworzywa sztuoznego w kolorze br^zowym. 

Od strony wevm^trznej obudowa pokryta Jeat lakierem gxafitowym 
w celu ekranov^ania ukladu od wplywu obcych pdl zakldcajqcyotu 
Dodatkowe gniazdo na piycie czolowej pozwala dol^czyd ten ekran 
craz "zi ruiy" zacisk wejsciowy do uziemienia. 

lia piycie czolowej znajduj^ si$ dwa pokx^tlaj kali brae ji amomie- 
r 2 a i zero ward, a przyrz^du oraz przel^czniki klawiszowe rodzaju 
pracy i obrotowy przelacznik zakresow. 

rfmacriaez, przetwomik i przelqczniki zmontowane na osobnych 
plytkach drukowanyoh rye, 8, 9, 101 11 mocowanych. qo piyty 
czolowej. Obwody wejsciowe starannie ekranowane* 
loszczegdlne eleaenty przyrz^du bq latw»' ! doet^pne po zdj^oiu 
otuaowy /rys. 12/. 

T/ c 6mej oz^eci obudowy przyrz^du znajduje si 9 pojemnik s bate- 
riaai oraz mieraik. 

Pojennik jest doat^pny po odkr^ceniu dwu wkr§t6w w tylnej scian- 
ce obudowy. Bateria do zasilania omomierza Jest dost^pna po wy- 
j?ciu pojemnika X pozoatalymi bateriami, 

ilultimetr 'wyposazony je3t w futeral ze akdry, vrykonany w ten 
sposob, ze nozna aokonywac poniard* bez wyjmow&nla 2 nlego 
przyrz^du* 

Ulatwaa to eksploatac przyrz^du w warunkach polovryoh* 



Przed przyetevpieniem do pomiardw mul time tram elektroniocnym 

typ V-640 nalezyi 
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• sprawdzid cay pojeonik z bateriami sawiera kocplet b&terii, 
evrentualnle zaetapid go saailacsen aieciowym, ustawionym nr. 
wiadciwe napl^cie aieci, 

• w wypadku korzystania z zasilania bateryjnego, sprav/dzic na- 

pi$cie baterli przez wclsnlfole klawiaza V/g^azowka 

miemika powinna zna^dowac ei$ w polu oznacaonyn. ramfco.Kprowej 
© CZQSCi sJtait pod takarm z pockiaffa*- 

• doi^czyc do gniazda wajdciowego przewod pomiarowy lub ktcrrd 
a zond wcbods^oych v akiad wypoaazenia zaleznie od rodzaju 
pooi&ru« 

%/ Pomiar napled stalych: 

Wl^czenia pmyrz%du nast^puja po wcidnl^ciu klawiaza oznaczo- 
onego "Wi*. 

Prayra^d jest gotowy do pracy natychmiaat po wi^ozeniu. Przea 
przyBtqpieniem do pomiarow naiety prayrz^d wyzerowac#, .< tyn 
oelu nalefcy urtawid obrotowy przel^oznik zakresow na pozyoj^ 
1,5 mV, wcisn^d klawiez *♦*, zewrzed we^scie przyrzrylu /wty- 
kl bananow© przewodu pomiarow ego/ 1 pokrgtlem "ZERO T»" a pro-] 
wadzid wakazowk^ mlemilca na dziaik^ zerow^« 

Yakazdwka mi e ml kb vryehyla ai^ w prawo, gdy wtyk baranov.y ko-j 
loru ezexwonego jest dol^oaony do dodatniego bieguna zrodla 
napi^cia mi era onego, przy wcidniftym klawiszu *4-" * Zed ana 
polaryzacji miemika naat^puje przez wcienigcie klawiaza 

: 

Przyrz^d poaiada mo ill woe 6 sprowadzania wskazdwki miemika 
na drodek skali - naattpuje to po wcidni^ciu klawisza n *T* *. 
Wdwczaa pracuja on jako miemik napi$oia /lub prqd u/ staiego 
’ o zakreeaoht 

0,75 - 0 - 0,75 mV do 750 - 0 - 750 V 

JL - 75 - 0 - 75 tUl do 750 - 0 - 750 mA. 

Korekcfo poioZenia wakazdwki miemika v przypadku wcisni^- 
oia klawieza VJV przeprowaaza si§ za pomoe^ poteno jometra 

©KZ/tt/KVlW/TS 



»f * «_mai . i V* k i* v 
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¥ przypadku pomiaru napi^d w zaicresie cz^stotliwoeci po./yzej 
100 MHz sond^ w.ez« f do punktu |>ojiiarowego nalezy dcl^czad 
poprzez trojnik pomiarowy typ* , ktdry sapewnia bezod- 
biciowe pol^czenia sondy przyrzc\du z torem konc entry cznym. 

Do p om iaru napifd zmiennych b*w*cz. wi^kazych od 15 V sluZy 
dzislnlk pojemnoeciowy napi^cia typ* *1 /-4Q.30 

Dzielnik t«n skonstruoirany Jest Jako nakladka nakr^cana na 
sond$ w.oz, 

Waksymalna wartodd napi$cia na wejsciu dzielnika nie mofce 
przekraczad 500 V wartodci szczytowej. 

Pomiaru napi$d zaiennych |>rz^ pomocy sondy do pomiaru war- 
todci mi^dzyszczjrtowych - dokomije si$ pny wcisni$oiu 

klawisza ♦ 

kaksymalna wartodd wi$dzyszczytowa napi^eia na wejdciu sondy 
ole moz* przskroczyd * .1000 V. 

q/ Pomiar praddw stalych 

Pried przyatqpitniea do pomiaru praddw stalych przyrz^d na- 
leZy wyzerowad Jak w pkt a- 

Nast^pnie nalefcy wybrad fc^dany zakres pomiaru pr^du prze- 
iqcznikiertt obrotowym. Zmiany biegunowodci miemika dokonuje 
ai$ identyoznie jak pr»y pomiaraoh napi^d staiych /pkt a/ . 
Przy pomiaraoh pr^du moina rowniez sprowadzid wskazdwfct 
miemika na drodsk skall przez weidni$cie klawisza */Jv ■ 

/ patrz pkt a / • 

Pomiaru praddw w zakrwaie od 1,5 A do 150 A dokonuje eie 
przy ukyciu zewn^ trznego bocznlka typ* 

Zrddlo aierzonego pr^du naleiy dol^czyd dd zaciakdw booznl- 
ka oznaczonych *¥EJSCIB* /■INPUT"/, natomiast wtyki banano- 
«• przewodu pcmiarowsgo do zaciskdw oznaczonych "ifXJSCIE* 
/■OUTPUT"/. 

Eozystancja bocznlka wynoel 1 n& ♦ Pomiaru dokonuje 
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ai$ na nast$puj^cych podzakreeach napi$oiowych przyrz^duj 
j a7 f 15 mV, 50 mV i 150 mV, uzyakujiys zakreay pomiaru pr^du 
5 A, 15 A, 50 A i 150 A. 

Owaga: Pomiar pr^du w aakresie od 50 A dc 150 i'naltfty prze- 
prowaaz&d w czaaie nie pr 2 tkr*ozaj%oym 50 eek. 1 



Przyrz^dem moina mierzyd pr^dy zmienne w zakreaie cz$atotli- 
wosoi 30 Ha do 20 kHz na podaakreaaoh 15 do 1,5A or&z 
w zsucresie ez$8totliwosci 10 Ha do 1000 Ha na podzakreeach 
150 dA i # 1 *5 )iA* 

Pomiaru doxonuje ai$ bezpodrednio wciakaj^o klawisa "m.ca*" 
i wyhieraj^c k%dany zakres pomiaru pr^du przei^cznilciem obro- 
towym. 

Ponianx duzyoh pr^ddw pray u&yoiu zewn$trznego bocsnlka typ 
y-4032 

mozna dokonywac v aakreaie oa$etotliwo6ci 30 Ha do 

1000 Hz. 

Spoacb przeprpwadzenia pomiaru jeat identyoeny Jak w pkt c, 
z tyiu, zt trzeba woisn^d klawisz ozn&ozony "m.c*. - . 

Spadfci napi$d i wewn$trzne rezystanc jt podceaa pomiaru pr%d6e 
nast^puj^ces 



sy J Spadek napi$cia Wewn$trzna opornodd i impedan- 



przy peJnym wy- 
cnyiemu wgka- 
zowki miernika 
/wartosd nomi- 
nalna/ 



5o m 



oja mierzona na gnie^dzie we j- 
fccicwym 



rezjp+anc^a 

/si / 



Imped&DC ja 



50 s 
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«/ Pomlar re zystanc.il ■ 

Pomiaru rezyatanoli dokonu^e sx<*, uata^iaote prze£s;c«.ni/. otix< 
towy na wybranym podzakreaie pomxaru rez/atancjx oraz wci 3 /ca- 
klawisz lub 

Przed pomiarea nalezy poi tr^tiem “ZERO R" sprown zi6 v/s rs Zi>v/k t 
miemika na dzialkfc zerowa gomej sKaxi /£/ • 

Prsy woioni^tyin jtlawiszu •+" na wty*nj bananowyr: kcloru c-er- 
wonego pojawxa bi^ bxegun napx^cxa ponu._rov.e^o, 

_ cie klawisza B -" powodu^e odwrocenie polar^sacoi napi^eia 
pomiarowego. 

Kauayaalne napi^cxa, prady i noce wyat ( puj^ce n- ele ^rcie 
merzonym podczas pomiaru rezyatanc^i na poszczsgolr,, on z — 
kresach nasti.puj^ce: 

sasssKSs-ssspsM-r T~ ^ I f 



Zakres 

omomierza 

V max 
X max 
P max 



j x 10 Mil 

; 

! 1,2 V 

i 0,012#A 




x 1 k Q 






i 

0,0036 pW 1 0,36 )i« 



1,2 V | 1,2V 

» 

1 ,2 JiA | 12. pA 



0,36 }x» j 3o p* 1 1»5 u j 



24 mV 

1,5 u 




f/ Posiiar tear era tury 

Pomiaru temperatin*^ dokonuje skj przy uzycxu scnoy te r e- 
raturowe j typ • oot^c^onej do gniazoa Bbo na pi^cie c^r- 

iowe;} przyrz^du. 

Zero-anxe prs^ rZc c du z sondr t temperatury przeprcwaaza si$ 
pckr^tiex- na pijde czoiowe;) oznaczonym "ZERO V*" na zakre- 
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ale 50*C przy wcisni^tyn klawlssu "♦* i wcieni$tym przycislcu 
na obudowie wtyku BNC toady* 

Po zwolnieniu przyoisku na obudowie wtyicu BNC sondy przyriqd 
wrskazuje temperature otoczenia. 

Temperature w danym punJccie pomiarowym mierzy ei$ dotyka^o 
piaseczyzru\ czolow$ grotu sondy do tego punktu* 

VT przypadku pomiaru temperatury ujemnycb. naleZy woien^d kla- 
wisz 

Odczytu mierzonej temperatury dokonuje eie bezpoerednio se 
skal s dziaikami odO *«* 5 lodOdo 15 z ale ini e od zakrearu 
ponlarowego* 






lailtimetrem Elektronioznym typ 7-640 mozna mierzyd sygnaly 
ze zrodei nieuziemionych w tych przypadkach przyrzqdu nle 
naleiy uziemiad a iaaksyxualna wartosd napi^cia midday * zimJlym ,, 

e 

zaclsklem ponlarowyzn a zitmi^ nle mo&e przekraozad 1000 7. 
Nalezy jednak pami^tad, fce podczae ufcytkowania przyrz^du nie- 
uzi end onego nalezy zachov/ad szczegoln^ ostro inodd s uwagi na 
niebezpieczenetwo porazenla mlerzonym napi$oiem. 

1 / Zaallame 1 wymlana baterii 



Zasobnik z bateriami zawiera 12 szt* baterll 1,5 V o wymia- 
rach 15 x 50 mm / wymiar "A-A"/* W wypadku atoeowanla baterll 
rt^oiowych gwarantuje si$ 1000 godz. pracy bez wymiany baterij 
oo odpovdada okresowi ok. 1 roku noxmalnego uiytkcwanla pray- 

c 

rz^du* - ~ 

Baterla stanowi^ca irddlo napi^cia pomlarowego przy pomiaraoh 
rezystancjl wyxaaga wymiany oo kllka lat. 

Przy wymianie baterii naleiy pami^tad o wkiadaniu ioh. do za- 
eobnika wg oznaczer. biegunowoscl wygrawerowanyob. na korpuaie 
zasobnika. 

Doat^p do zasobmka uzyskuge si| po odkr^cenlu dwu wkr^tow 
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i zdj?eiu denka dost?pnego na dolnej sciarce przyrz;idu# 
Przyrzad mo zna rdwmez zaailab z si eel napi?oia zmiennego 

0 napi?oiu 220 V lub 110 V i cz?stotliwosci 50 #•• 4C0 Hz. 

U tym oelu w miejscu po jemnika z baterxami nalezy umieecid 
zasilacz sleclowy typ " , stanowi^cy wyposazenie przyrz^- 

du# Wyboru napi?cia zaailaj^cego dokonuje si? w&.ozajqc wtyk 
przewodu sieoiowego do odpowiedraej pary bolcdw ^yoierru^ch 
przez przesuwanie prze suwki z napisami 110 i 220 na plycie 

c zol owe j zasilaoza* 

7» 5prawdzenlc przyrzadu 

1 

t/ Aparatura kontrolna 

1 • Regulowane £rodlo napi?cia stale go 0 . »• 1000 Y dokladnos< 

ustawienia min# + 0,1 1» 

_ np. Hewlett Packard mod. 741 B 

2. Regulowane irodlo napi?cia zmiennego 10 Hz ... 20 kHz 
0 • • • 1000 Y, dokladnodd ustawienia min# + Q,l£ 
np. Hewlett Packard mod, 745A/746A ' 

5. Transformator podwyzezaj^cy napl?cie zrddla wg pkt 2 do 
1500 Y 

4« Regulowane trb&lo pr^du stalego 0 ... 1,5 A 
dokladnodd ustawienia min# + 0,2 £ 
np# Hewlett Packard mod# 6920B 
5# Rezystory wzoroowe 100ft. +0,5$, 10 k^ + 0,5£ 

1k^HhO,5^ t 100 tf 3. +0,5^ 

V Rrocedura sprawdzania 

1. Sprawdzenie pomiarow napi?6 stalyeh 

Zrddlo napi?cia stalego wg p, 7#a,1. dol^czyd do wej^cia 
przyrz^du 1 sprawdzid dokladnodd wskazaii dla wartodci 
koricowych wszystkich zakreeow petaiarowyoh. 
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2. Sprawdzenie poniardw napi$<5 mienuycb, 

Zrddio napi^cia zmiennego wg p. 7,a,2, dolqezyd do wejscla 
przyrz^du 1 eprawdzid dokladnosd wskazadj s 

- dla wartodci kodcowe^ zakresu 1,5 mV eygnaiep cz^etotli- 
wodci 10 Hz, 30 Hz, 10 kHz 1 20 kHz* 

- dla wart odd kodcowych zakreadw 5, 15# 50, 500 mV 
15# 50 i 1500 V - oygnalem ca^etotliwodd 20 kHz, 

5* Sprawdzenie pomlaru pr^du. 

irodio pr^du wg p, 7#a,3, dol^ezyd do we j Ac la przyrz^du 
i eprawdzid doklainosd wekazad dla wartodcl kodcowych 
zakresdw: 1,5uA, 0,15mA, 15 aA 1 0.15 A* 

4 • Sprawdxenie pomlaru opornodci, 

Rezystory wg p. 7*a,4. doi^czyd do wejdcia przyrz^du 
odpowiednio za sakreoacht x 1 0$2 , x Ik fit # x lOOkJJ , 
x ICUfi 1 eprawdzid dokladnodd wskazad przyrz^du w pu&£ 
ktach odpowiada^cycb ero dicow i kuku flkall nloralka, 

8, Rekalibracla przyrzadu 



Parade try przyrz^du powiany byd z go due z podapymi w rozdziale 2 
niniejsee^ instrukoji* f przypadku stwlerdzexiia niezgodaodci 
nalezy dokonad rekalibracji preyra^do, egodnie *e wskazdwkaml 
podaaymi ponliej, 

1, Aompenaac^a pr^du poczqtkowego tranzyetora wejdclowego* 

Po wyzerowaaiu przyrzqdu 4ak w p. 6. a., rozewrzed we^ecie 
przyrz^du 1 zabezpleczyd Je przed wpiywem zesm^tranych pdl 
zakldca^cych# Yskazdwk^ miemlka na zero oozna e prow adz Id 
potenc^ometrem J^g da plytce wzmacniacza rys, 11 ark, 33, 



ZJtDNOCZONE ZA READY ELEKTSO’MCZNEJ 
APABATUBY POMU&OWU » MEB ATBONIK « 



20 # I 







*lultinetr Elektroniczny typ 7-640 

Opi« techniczny i instrukc^a obeiugi 0T-075-# 

e 

2# Zerowanle przetwornika napi^eia zmiennego na etaie# 

Zerovrania prze two rnika napi^cia zmiennego na staie przeprovc,- 
dza *i* przy pwartym we^ciu przyrz^du na zakresie pomffaru 
napi$d zmiennych 150 m7 /wciani^ty klawiez ,a#cz*/ potencjo- 
metren na piytoe przetworaika rye, 8 ark# 50# 

5# Pomiar napi^d ataiych# 

lorekc^s czuiodci przyrz^du dokonuje si$ potcnc jonetrem 
na piytce przetworaika rye. 8 ark. 50 , apra-vdza^c dokiadno^e 
akalowania zgodnie z opisem >odanym w punkeie 7.b,1# nlnle j- 
aaej instrukcji# 

4# Pomiar napi$d zmiennych# 

Podczaa pomlaru napi$d zmiennych wg p. 7#b#2. na zakreaie 
150 m7 sygn&iem o czqetotliwogci 1 kHz, dokonuje si$ korekcji 
cauioaci przyrz^du potenc jometrem na piytce przet ornica 

rya# 8 ark# 30# 

Rast^pnie na tym samyin zakreaie pomiaror/ym, sygra^em & cz^3to 
liwodci 20 kHz naleiy skorygowac czuiodd przyrz^tk t 'jrrreren 
na piytce przetwornika rye# 8 ark# 30# 

Po tym nalefcy skorygowad charakterystyk^ ez^stotliv/ouciov e t : 
na zakresie 5 m7 trymerem C^g na przei^ezniku 3prz<*£enia 

rya# 10 ark# 32 

na zakreaie 1 ,5 m7 trymerem 0^^ na przei^ezniku sprz$4enia 

rya* 10 ark# 32 

na zakreaie 50 7 trynetem na przeis^ezniku sprz^enia 

rya. 9 ark, 31 

na zakreaie 5 7 trymerem 0^ na przei^ezniku sprz^Zenia 

rya# 9 ark. 31. 

ZJED’VOCZO’SE ZAKE* DY ELEMTIOMCZNEJ J MBjiATmOHl* 
APARATURY PO'lLUOvYEJ »MEhATROMK« 

| Art 21ft\ *-«> 



- - «•> IVfl 







liultioetr Elcktromszro' typ V— 64-0 
Op 1 b techniczny 1 iiietrukcja ebsiugi 



C 7-075* ft 



i 

Z uwagi na konstrukc^ dzlelr.ikdw nale£y zachoTrac pod&r,^ 
koleJno£6 post^po^anla podczae rekal ibrac jl fcaki ss a.-, pocdaru 
napi$6 zmieimych* 

5. Korekc^i wskazad podczas poniaru napi^d b,w« cz, prr.y ulyciu 
aondy v»cz* w easadzle ai$ nieprzepro^adza. 

Jewell w przypadku zmlany typu diody w eondzie vwcz* , 
zaiatnleje koniecznosc korekc^i* to nalciy dckonad 
zmian fj wartoaci rezyetora H 79 oa piytce przetwcrnijca, 

i 

U ¥ A 0 A ! 



¥ prmypadko atosovaxla nieszczelnych baterii za 3 ilaj^cych 
nalti^- dla aapobiegni^cia uazkodzenia niemlka i kor^zji sty- 

kow pojenailka przea przecieka j^cy elektrolit z baterii znajdu- 

\ 

j^cych si$ w po jesz&iko } raz na tydzien wyjiacwac z przyrz^du 
aaaotrik a bateriami.obe jraec at&rannle wewn^tre i baterie 
se i lad ami vyciekdv elektrolltu vyoienid na nows. 



i — ■ - 

ZIEDNOOZONE ZAKL ID Y ELEKTHONICZNEJ ! V. EBATBONIK 

APAR ATURY POMiAHOWEJ * M E. r. aT £OMK< 

| Ara. 22 fi' A-«2' 42 , 






WAKl'NJCl TECHNICS K® 












i 






W A R U K K 1 XECHNICZ.NE 



OT-015 j 

OT-0?5ft \ 

I 

i 






Rys7 

Z&lebno66 wapdiczynnika tkumleuia zakkdcajacych aygnaiow 
b*w,o» /K/ podczAi pomlaru napl*d «ta*yoh # w f\mkc;i 
czcfltotliwoioi* ^ 

gdaiai 

VdB/« 201g^ 

T- - wart o^(5 naioionego aygnaku napipoia xsdermago 

pawoduj^a* ,c2£-towa odchylenie wakazdwki miernika 



r 

V* - wart osd naplpola ataiego ktdra powodu^t rdwniei 



2&-tow* odchylenla wataazdwk* nlernlka 



|HH 


ZJEDNOCZONE 2Atvf.A!>V Fi.Fh TROMCZNEJ 


i 




aPARATl R\ POML1BOHU .LIPO" 






A i ’ A -I y 



- * > • /k*i »j X - _j / U'> ». jfaJb 



I 




mczl 50mV ZERO 











m.i / SPVy 
























RusO Schema! ctektryczny HzmocniaczQ operacypego Hi Y 7V0SR 





Maitimetr Klaktronicscy typ Y-640 
Opi* t«ci»nic*ay i Anstmkcja cbsirogi 


01 - 075-/? 


Symbol 


Os jutes oole 


£roduo«jrt ( 


11 


Scmlosy wimmcalsos opsxfceyjay 


t 

- ♦ 




typ HU 7006 8 


ni 




R2ZTST0RX 


81 


11/8-0,5-31,68 +0,5* Qml^ 


R 2 


AI/B-0,5-31* +0,5* ■*“ Oalg 


R3 


U/t- 0,25-5,16 +0,5* ObIc 


84 


Swrij&ay 0,0316 +0,5* Cml* 


85 


8210-0,5-51,1 +0,05* 


86 


RXO-O, 5-49,9 +0,5* ObI* 


87 


RMS-0, 5-2, 4 9k +0,5* <*A* 


RS 


MM— 0,125— 100k +5* Omi* 


89 


MOI-1-99 X +0,5* Tictor«a 


810 


MiT-0, 125— tM +5* - dobi«rany Omig 


R12 


CASE/T-0,a-1M +0,2* Omlg 


813 


RMG— 0,25— 1 14k +1* 0fetl4 


814 


RMS-0,25-20 +0,5* Gfeig 


R15 


OfZ-IOM +5* 0«J4 


R16 


AIR— P-0,125— 332k +2* t^i e 


R17 


118-P—0, 125-332k +2* # Oai* 


R18 


R1 60-100 M +5* Slektronio 


R21 


MM-0, 125-1-1, pc +5* CW« 


R33 


XU-0 , 1 25— A-l^O +5* CBJ* 


R3g 


1I/B-0, 25-101 +0,2* ft.t r 


R3? 


AT/B-0,25— 10 1c +0,2* CbJ* j 


845 


RHG— 0,25-1 00k ±2* Ctalf 


R46 


ffllG-0, 25-1 00k +2* Hg 



MEI ATIOKTIK 



Ark.Jf A-sr; 12 



ZJEDNOCZONE ZA READY ELEKTEOMCZNEJ 
APAHATURY POMIAJROWEJ *MEKaTRONIK* 
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liultimetr Elektronlczny typ T-C40 
Opla techniczny 1 lust rake Ja obatugi 


05 - 075 -fl 


Symbol 


Oin&czenle 


- 


Producent 


R47 


£15-0,125-1 -10k 


±1 5* 


Onlg 


£48 


£15-0,125-1-47 k 


±5* 


Oaig 


£50 


MU-Q, 125-1-1 00k 


±5* 


Oaig 


£51 


15-B-O ,12 5-1 Ok 


+1* 


Onlg 


£52 


K1T-0, 125-1-5, 11 


±5* 


cfcig 


£53 


£25-0,125-1-27 k 


+5* 


Onig 


£54 


£15-0,125-1-271 


+5* 


Omig 


£55 


£15-0,125— 1-1£ 


+5* 


Cnig 


£54 


£25-0,125-1-2,21 


+5* 


Onig 


£57 


£15-0,125—1-101 


+5* 


Omig 


£58 


£15-0,125-1-49,9 


k ± 5 * 


Onig 


£59 


15/2*0,125-1 Ok 


+5* 


Onig 


£61 


£25-0,5-5#1 £ 


±5* 


Onig 


£62 


H£G— 0,25-18 k 


+2* 


Omig 


R6? 


11/8-0,125-3,9 k 


+1* 


Onig 


£68 


1T/B-0, 25-31 ,6 


±0,2)1 


Onig 


£69 


11/8-0,25—68,4 


±0,2)1 


. OAlg 


170 


11/8-0,25-216 


+0,2)1 


Onig 


£71 


11/8-0,25-684 


±0,2)1 


Onig 


£72 


11/8-0,25-2,16 k 


±0,2* 


Onig 


£73 


U/8-0,25— 6,84 k 


±0,2)1 


Onig 


174 


klf-O, 125-1-751 


+5* 


Onig 


176 


*11-0,125-1-1,5 k 


: +?* 


C*i« 


178 


U/8-0, 125-1 ,*Jk 


+J* 


Onlg 


179 


«M, 125-1-68 +5)1 435 


Onlg 



ZJEDNOCZONE ZAKL4DY ELEhTHONICZ* EJ MIIATIONIE 
APAlATimr POWAfiOWEJ >M£k.TROMK« 

Ark A-tij i2 






/ 



ItuXtiaetr Elextrouiczpy X yp Y-640 
Opis teclmiczny i instrukcj* obekugi 


OT - 075-ft 


Symbol 


Osnaosenio 

* 


Producent 






RBZYSTORY POTEBCJOMBTKICZ5B 


• 




R28 


CT75-1M 


CoItutu 




R49 


CT75— 100k . ' 


OolTtrm 




R60 


CT-75-5 k 


OolTtrm 




163 


0,25-2-L-20 k 


Conttltt 


j| 


K64 


CT75-2 k 


Colrerm 


M 


B75 


C LI-05 1-1 k 


OolTtrm 




177 


CIR-2405-1 k 


folTtrm 






X05DSISA.T0HI 






Cl 


502,1-5,6pp +O p 5p?-HK>-2kT 


Mi ml 




C2 


12 S-Triko 004/BM-4/20«5470 


Stattnar 




04 


TCP-1 Od-BI 500-1 0/6GpF-250T 


Ctrmd 




C3 


ISP-020-390pP ±5% - 100T 


Mlfltx 




| C5 


IS?— 020— 0,47u? +2*-100Y 


Mlfltx 




| C6 

j 


USB— 01 1—0 f 033 uP— 400Y 


Mlfltx 




i c7 


04/0 typ II I EC 10 uP - 25 Y ■ 


MLobieom 




C8 


MISE-01 1-0, 1uP-250T 


Mlfltx 




C9 


ISC-1-250T-W-180 p?£-5* 


Mlfltx 




i C11 


ISP— 020-0,01 uP +5JU63T 


Mlfltx 




C15 


04/0 typ II l£C 100 UP-25T 


Vlcblsoi 




C16 


MISE— 01 1-0,3 3uP-2 5 Of- +20* 


Mlfltx 


* 


C17 


TCP-1 Q-d-H 500-1 0/60pP-25dT 


Ctrmd 




C18 


ICH-K750-3x 1 0-1 00pP-5— 250T 


Cermd 




*19 


ICR-P1 20- 3x8-5, IpP +0,5*-250Y 


Carmd 




C20 


IEP/IlE-S-r-1 00OpP/-2O+50/25T 


Carmd 




C21 


°*/I kyp II ISC-IOOuP - 25? 


lie bioo a 





ZJEDNOCTONE ZAKt \DY ELEKTROMCZrEJ 
APAJATURY POMIAAOVt EJ »M£ji ^TRONIk * 



Mil ATIOX1K 



n 



Ark. i]± | A-*r 










j f 


Multlaetr Elakrtroniczny typ 7-640 
Opia technlczny 1 inatrukcja obaiagi 


or - 075 -fl 


Symbol 


OsBACzenle 


Paoduccnt 


C22 


ICR-*750-3x8-51 *7-5*2507 


Cerad 


023 


04/0 typ II IMO-47u*-25T 


flicblcon 


C24 


ATR-B-39*J?-10T +10% 


Air tronio 


C25 


04/0 typ II IXC-100u?-23T 


lichicon 


C26 


TCP-1 O-d-51 500-10/60 pF-250T 


Cerad 


C27* 


ISO-1-250-»-150py + 5 % 


Miflex: 




ISO-1-250-S-220pP +5% 


Miflex 


C28 


TdP-1 0-d-M1 500-10/60pF-250T 


Cerad 


C29 # 


IS0-1-250-B-51 pF +5% 


Miflex 




IS0-1-250-R-10Q p? +5% 


Miflex 


C30 


ICR-R4 7-5x1 6-36pF-5-250T 


Cerad 


C31 


ICR-I47-3X1 2-30pF-5-250T 


Cerad 


C32 


ICR-JT47-3x1 2-30pP-5— 250T 


Cerad 


C33 


ICR- J7 50-3x8-5 1 pF-5-2 50T 


Cerad 




02 /R typ 11 IX0-47uP-6 f 3T 
DIODI POtPRZEWODHIIOWE 


Xicfclooa 


D1 # 


BAT 55 


Tear* 


D2 


BZ 11 0379 


Tewa 


D4 


BAT 55 


Tewa 


D5 


BAT 55 
IRAJSZTSTORT 


Tewa 


111 


BC527III 


leva 


112 


BC527III 


leva 


113 


252907 


Coaea 







ZJEDNOCZONE ZAKt “VDY ELBKTSOMCZ^EJ 
aparaturt pomiarowej -mck jromk« 


MtlATIONII 


I 




J 




Ark A*nr — 



, •' V * !» E «* JWkJ ■’M 



Ark 38#\ A~rr 









iUlt-jnetr Eiektroaiceny typ Y-640 

Opis tecnniceny i inatruJccja obslugi OT - 075-^R 



Symbol 


Osnacaenio 


Prodocent 




BATBRIB 




B1 


12x1 # 5Y - wyaiar *AA* 


Contra 


B2 


LR-6-1.5Y 


Centra 




Miemik magneto el ektry esny 0*100 li 


Ira A 

\ 




Sori?. w.c*. typ Y40.25 




cfoi 


K?P-I I ?- 1 Ox-47 00pF+2 0-2 0-2 5CY 


Cerad 


R101 


KLT-0.i25-A-5t±5* 


Omig 


p 1 02 


ra,?-0.l25-A-2 # 2M+5£ 


Oml g 


D101 


DG507A 


ZSRR 



ZJEDNOCZONE ZAKt * DY ELEPT£0\ICZ*EJ M*«AT«onik 

APARATUHY POMIAROWU »MER„T&OMh« 

Ark. S9A A-5 ** 42 




